Ophtecs

® ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning, rinsing and storing system for rigid gas
permeable contact lenses.

FOR SCLERAL CONTACT LENSES

® FRANCAIS | Mode d’emploi

Systeme de désinfection, de nettoyage, de ringage et de conservation
pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR LENTILLES DE CONTACT SCLERALES

® DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs-, Splilungs- und Aufbewahrungs system fiir
formstabile gasdurchlassige Kontaktlinsen.

FUR SKLERAL-KONTAKTLINSEN

® ESPANOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfeccidn, limpieza, enjuague y almacenamiento para
lentes de contacto rigidas permeables al gas.

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERALES

@ ITALIANO | Istruzioni per I'uso

cleadew
SL

Sistema di disinfezione, pulizia, risciacquo e conservazione per lenti a

contatto rigide gas permeabili.
PER LENTI A CONTATTO SCLERALI

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

Vor dem Bertiihren der Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hande griindlich mit einer
milden Handwaschseife.

Lavese bien las manos con jabdén neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

o DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING

* Set a neutralizing and cleaning tablet at the specified position (slit) of the
dedicated case body. Be sure to use the dedicated case. /\Setting the
tablet at a position other than the specified position may lead to
unsuccessful neutralisation, resulting in colouration of the lens.

¢ Place the lenses in the lens holder of the case.

¢ Fill the case with the disinfecting solution up to the
marked line.

¢ Close the case lid and let it stand for at least four hours.

¢ Confirm that the lenses and the solution are clear.

€) RINSING LENSES

* Pick up the cleaned/disinfected lenses from the holder. Hold them with your fingers and
rinse both sides with the rinsing solution for at least 10 seconds.
/\Always use the cleadew CareSolution to rinse the lenses.

Avoid using saline or MPS solutions containing sodium chlorite as a preservative or
disinfectant.

STORING LENSES

* To store the lenses, be sure to follow the instructions of eye care professionals.
* When planning to wear lenses that have been stored for 24 hours or longer, it is recommended
to start care from the beginning before wearing them.

€D DESINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER

¢ Placer un comprimé neutralisant et nettoyant dans la position spécifiée
(fente) du corps de I'étui dédié. S’assurer de bien utiliser I'étui dédié a
cet effet. A\Le fait de placer le comprimé dans une position autre que
celle spécifiée risque d’entrainer une neutralisation infructueuse, ce qui
entrainerait une coloration de la lentille de contact.

e Placez les lentilles de contact dans le porte-lentille de I'étui.

e Remplissez avec la solution désinfectante jusqu’a la ligne indiquée.

e Fermez le couvercle du boitier et laissez reposer pendant au moins
quatre heures.

e S’assurer que les lentilles et la solution sont incolorées.

Q RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

¢ Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et
rincezles deux cotés avec solution de rincage pendant au moins 10 secondes.
/\Utilisez toujours cleadew CareSolution pour rincer les lentilles.
Evitez d'utiliser des solutions salines ou MPS contenant du chlorite de sodium comme
conservateur ou désinfectant.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

¢ Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels de soins
oculaires.
 Sivous prévoyez de porter les lentilles de contact qui ont été rangées pendant 24 heures ou plus, il

o DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION

¢ Eine Reinigungs- und Neutralisationstablette an der angegebenen Stelle
(Schlitz) in den zugehorigen Behalter geben. Benutzen Sie nur den
dazugehorigen Behilter. /AWenn Sie die Tablette nichtin den
vorgesehenen Schlitz geben, kann die Neutralisierung fehlschlagen,
was zu einer Verfarbung der Linse flihren kann.

e Legen Sie die Linsen in das dafiir vorgesehene Kérbchen im
Linsenbehalter.

e Fullen Sie ihn bis zur Markierung mit Desinfektionslosung auf.

¢ SchlieBen Sie den Behalterdeckel und lassen Sie diesen mindestens vier
Stunden stehen.

¢ Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die
Flussigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.

€) KONTAKTLINSEN ABSPULEN

* Nehmen Sie die gereinigten/desinfizierten Linsen aus dem Halter. Halten Sie sie mit
den Fingern fest und splilen Sie beide Seiten mindestens 10 Sekunden lang mit der
Splllésung ab.

/A\Verwenden Sie zum Splilen der Linsen stets cleadew CareSolution.

Vermeiden Sie den Einsatz von Kochsalz- oder Kombi-Ldsungen mit Natriumchlorit als
Konservierungs- oder Desinfektionsmittel.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

* Beachten Sie bei der Aufbewahrung der Linsen die Anweisungen von Augenoptikern oder
Augenérzten.
* Wenn Sie vorhaben, Linsen zu tragen, die 24 Stunden oder langer gelagert worden sind, ist es

o COMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR

¢ Coloque una tableta limpiadora y neutralizante en la posicion
especificada (cavidad) de la estructura del estuche suministrado.
Asegurese de utilizar el estuche especifico de este producto. /\Colocar
la tableta en una posicion diferente a la posicién especificada puede
conducir a una incorrecta neutralizacion, lo que resultard en la
coloracion de la lente.

¢ Coloque las lentes en el soporte de lentes del estuche.

¢ Rellene el estuche con la solucién desinfectante hasta la linea marcada.

e Cierre la tapa del estuche y déjelo reposar durante al menos
4 horas.

¢ Asegurese de que la solucion y las lentes estan transparentes.

€) ENJUAGAR LAS LENTES

¢ Coja las lentes limpiadas/desinfectadas del portalentes. Sujételas con los dedos y
enjudguelas por ambos lados con solucién de enjuague durante al menos 10
segundos.

/\Utilice siempre la cleadew CareSolution para enjuagar las lentes.

Evite usar soluciones salinas o MPS que contengan clorito sédico como conservante
o desinfectante.

GUARDAR LAS LENTES

* Para guardar las lentes, asegurese de seguir las instrucciones de los profesionales de la vision.
* Cuando planee usar lentes que han sido almacenadas durante 24 horas o mas, se recomienda
comenzar su mantenimiento desde el principio antes de usarlas.

4y PRECAUTIONS

« [] To avoid serious eye infections or
damage, always follow the user instructions.

* Use the disinfecting solution and the
neutralizing and cleaning tablet together.

 Close the bottle tightly after use.

¢ Always use the cleadew SL system
components including the lens case and
cleadew CareSolution.

. @Discard any remaining solution 90 days
after opening the bottle.

* Do not use for soft contact lenses.

* Do not use the cleadew CareSolution to
disinfect or store lenses.

¢ Do not touch the tip of the bottle to avoid
contamination.

* Do not swallow the solution or tablet. If you
do so, drink a large amount of drinking water

immediately.

J/Not to be used in the eye. If you do so,
immediately rinse the eye with sterile saline
solution or eye washes.

¢ Do not use the tablet if it is damaged or
discoloured.

* Do not reuse the solution. (The solution after
lens care is neutralized and cannot disinfect
the lens. To prevent eye infection, do not
reuse the solution.)

* Do not use the product after the expiry date.

«[@]Do not use the product if the bottle or
package is soiled or damaged.

* Do not use the solution if it is cloudy or
discolored.

* Do not wear lenses without rinsing them with
cleadew CareSolution after disinfecting,
cleaning and neutralizing.

¢ Do not use the product together with another
solution, tablet, or pharmaceutical drug.

¢ Do not use tap water to rinse the lenses or
lens case.

« [fiJKeep out of reach of children.

* To prevent bacterial contamination, do not
transfer the disinfecting solution to another
container, nor replenish it with water or other
liquid medical agent.

* To prevent contamination, use a new lens
case with each purchase.

* Use the tablets immediately after opening the
package.

* After using up all of the neutralizing and
cleaning tablets, discard any remaining
solution in the bottle.

« If the solution adheres to your clothes, wash
with water immediately.

* Rinse off any remaining solution on the wash
stand with water after each use to prevent
staining on the surface of the wash stand.

Store products in a dry place at
room temperature, avoiding direct sunlight.

* If you experience such symptoms as eye pain
and irritation, remove your lenses
immediately and consult your eye doctor or
an eye care practitioner.

* Do not use the product if you are allergic to
any of the ingredients used in it.

* Do not change the contact lens care system
without consulting your eye care
professional.

¢ In the unlikely event that the lens is coloured
after care, do not wear the coloured lens.

« If you run out of the cleadew CareSolution,
please purchase additional units of the
cleadew CareSolution.

« [@]Boric acid is toxic to reproduction and can
reduce future fertility if taken by children or
harm babies if taken by pregnant or lactating
women. Be careful and avoid direct use of the
solution in the eye; do not swallow. Proper
use can reduce the risk; therefore, this
product can be used by children or pregnant
or lactating women. Sensitivity to chemicals
differs from person to person. We
recommend rinsing the lenses with boric
acid-free sterile physiological saline before
wearing them if you are susceptible.

INGREDIENTS

[Disinfecting solution] Povidone-iodine (0.05%) ®Boric acid ()
[Neutralizing and cleaning tablet] Sodium sulfite (2.4 mg/tablet),

Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

[Rinsing solution] Hydrogen peroxide as preservative (0.004%) ¥ Boric acid @

est recommandé de démarrer I'entretien a partir du début avant de les porter.

4y PRECAUTIONS D’EMPLOI

« [T Afin d’éviter toute infection ou Iésion
oculaire grave, il estimportant de suivre les
consignes d’utilisation.

« Utilisez toujours ensemble la solution
désinfectante et le comprimé neutralisant et
nettoyant.

¢ Refermez bien le flacon apres I'utilisation.

o Utilisez toujours les produits cleadew SL
system, y compris I'étui a lentilles et cleadew
CareSolution.

. @Jeter la solution au bout de 90 jours apres
I'ouverture du flacon.

¢ Ne pas utiliser pour les lentilles souples.

* N'utilisez pas cleadew CareSolution pour
désinfecter ou conserver les lentilles.

¢ Ne touchez pas I'embout du flacon afin d’éviter
toute contamination.

* N’avalez pas la solution ou le comprimé. Le cas
échéant, boire de I'eau potable abondamment
etimmédiatement.

N’utilisez pas le produit dans les yeux. S’il
entre en contact avec les yeux, rincez-les
immédiatement avec une solution saline stérile
ou avec un liquide de rincage oculaire.

¢ N'utilisez pas de comprimé endommagé ou
décoloré.

* Ne réutilisez pas la solution. (Aprées I'entretien
des lentilles, la solution est neutralisée et ne
peut plus désinfecter d’autres lentilles. Pour
éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas
la solution.)

* N'utilisez pas le produit apres la date
d’expiration.

¢ [®)|N'utilisez pas le produit si le flacon ou
I'emballage est sale ou abimé.

* N'utilisez pas la solution si elle est trouble ou
décolorée.

¢ Aprés la désinfection, le nettoyage et la
neutralisation , il ne faut pas porter les lentilles
sans les avoir rincées avec cleadew
CareSolution.

* N'utilisez pas ce produit avec une autre
solution, ou un autre comprimé ou
médicament.

¢ N'utilisez pas de I'eau du robinet pour rincer
les lentilles ou I'étui a lentilles.

. Conserver hors de la portée des enfants.

« Pour éviter toute contamination bactérienne, ne
transférez jamais la solution désinfectante dans
un autre récipient, ne la complétez jamais avec
de I'eau ou un autre agent médical liquide.

* Afin d’éviter toute contamination, utilisez un
nouvel étui a lentilles a chaque achat.

* Utilisez les comprimés directement apres
ouverture.

* Une fois que la totalité des comprimés
neutralisants et nettoyants ont été utilisés,
jetez toute solution restante dans le flacon.

* Sila solution entre en contact avec des
vétements, lavez-les immédiatement a I'eau.

* Aprés chaque utilisation, rincez a I'eau toute
solution restante présente dans le lavabo afin

d’éviter qu’il ne soit pas taché.

Conservez les produits dans un
endroit sec, a température ambiante et a I'abri
de la lumiére du soleil.

* En cas de symptomes comme des douleurs ou
des irritations aux yeux, retirez les lentilles
immédiatement et consultez un
ophtalmologiste ou un spécialiste de soins
oculaires.

* N'utilisez pas de produit en cas d’allergie a I'un
des ingrédients utilisés dans sa composition.

* Ne changez pas de systeme de nettoyage de
lentilles de contact sans consulter un
professionnel de la vue.

* Dans le cas peu probable que les lentilles de
contact seraient colorées apres I'entretien, ne
les portez jamais.

* Sivous n'avez plus assez de cleadew
CareSolution, veuillez en acheter des unités
supplémentaires.

L. @ L'acide borique est toxique pour la

reproduction et peut réduire la fertilité dans le
futur s'il est absorbé par des enfants ou nuire
aux bébés s'il est absorbé par des femmes
enceintes ou allaitantes. Faire preuve de
prudence et éviter I'utilisation directe de la
solution dans I'ceil ; ne pas avaler. Une
utilisation appropriée permettant néanmoins
de réduire le risque, ce produit peut étre utilisé
par les enfants et les femmes enceintes ou
allaitantes. La sensibilité aux produits
chimiques differe d’'une personne a I'autre.
Pour les personnes sensibles, il est
recommandé de rincer les lentilles avec une
solution saline stérile ne contenant pas d’acide
borique avant de les mettre.

INGREDIENTS

[Solution désinfectante] Povidone iodée (0.05%) @Acide borique &
[Comprimé neutralisant et nettoyant] Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé),

Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)

[Solution de rincage] Peroxyde d’hydrogéne sous forme d’agent @

conservateur (0,004 %) ®Acide borique

empfehlenswert, die Reinigung vor dem Tragen von vorn zu beginnen.

4y SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie sich immer an die
Gebrauchsanweisungen, um schwere
Augeninfektionen oder Schaden zu vermeiden.

* Benutzen Sie bitte immer nur die
desinfizierende Losung zusammen mit der
neutralisierenden und reinigenden Tablette.

* Die Flasche nach Gebrauch fest verschlieBen.

* Benutzen sie immer die Komponenten des
cleadew SL Systems einschlieBlich des
Kontaktlinsenbehalters und cleadew
CareSolution.

. @Schﬂttep Sie die Reste der Losung 90 Tage
nach dem Offnen der Flasche weg.

 Nicht fiir weiche Kontaktlinsen geeignet.

¢ Verwenden Sie die cleadew CareSolution nicht
zum Desinfizieren oder Aufbewahren von
Linsen.

* Beriihren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche,
um Verunreinigungen zu vermeiden.

* Verschlucken Sie nicht die Losung oder die
Tablette. Im Falle des Verschluckens
umgehend eine groBe Menge Trinkwasser zu
sich nehmen.

irekten Kontakt der Desinfektionslésung
mit den Augen vermeiden. Falls die Losung ins
Auge gelangt, das Auge umgehend mit einer
sterilen Kochsalzlésung oder einem
Augenreinigungsmittel griindlich spdilen.

* Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie
beschéadigt oder verfarbt ist.

* Verwenden Sie die Losung nicht erneut. (Die
Losung nach der Linsenpflege ist neutralisiert
und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine
Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie
die Lésung nicht erneut).

* Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf
des Haltbarkeitsdatums.

. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die
Flasche oder Verpackung verschmutzt oder
beschadigt ist.

* Benutzen Sie die Losung nicht, wenn Sie triib
oder verfarbt ist.

* Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der
Desinfektion und Neutralisation mit cleadew
CareSolution gesplilt wurden.

* Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit
anderen Lésungen, Tabletten oder
pharmazeutischen Produkten.

* Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehélter nicht
mit Leitungswasser splilen.

. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

* Um eine bakterielle Infektion auszuschlieBen,
verwenden Sie die Desinfektionsldsung nicht in
einem anderen Behalter und fiillen Sie ihn nicht
mit Wasser oder einer anderen medizinischen
Flissigkeit auf.

* Um Verunreinigungen zu vermeiden, benutzen
Sie bei jedem Kauf einer Flasche einen neuen
Kontaktlinsenbehalter.

« Tabletten nach Offnen der Verpackung
unverziglich verwenden.

* Nachdem die gesamte Menge der
Neutralisations- und Reinigungstabletten
aufgebraucht sind, entsorgen Sie die restliche
Loésung aus der angebrochenen Flasche.

* Sollte die Losung auf Ihre Kleidung gelangen,
waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.

* Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie
bitte Ihr Waschbecken, um hartnackige Flecken

erflache zu vermeiden.

Bewahren Sie die Produkte an einem

rockenen Platz bei Raumtemperatur auf und
vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

¢ Sollten Schmerzen bzw. Reizung der Augen
auftreten, entfernen Sie sofort Ihre
Kontaktlinsen vom Auge und suchen lhren
Augenarzt auf.

* Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf
einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.

* Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem
nur nach fachkundiger Beratung.

¢ In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Linse
nach der Pflege verfarbt ist, tragen Sie die
verfarbte Linse nicht.

¢ Wenn lhnen die cleadew CareSolution
ausgeht, kaufen Sie bitte zusatzliche Einheiten
der cleadew CareSolution.

Borsaure ist fortpflanzungsgefahrdend und

kann bei Einnahme durch Kinder die zukiinftige

Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder bei

Einnahme durch schwangere oder stillende

Frauen das Kind schadigen. Seien Sie vorsichtig

und vermeiden Sie den direkten Gebrauch der

Losung im Auge; nicht verschlucken. Bei

sachgemaBer Anwendung kann das Risiko

verringert werden; daher kann dieses Produkt
von Kindern oder schwangeren bzw. stillenden

Frauen verwendet werden. Die Empfindlichkeit

gegentuber Chemikalien ist von Person zu

Person unterschiedlich. Wir empfehlen, die

Linsen vor dem Tragen mit borsaurefreier,

steriler physiologischer Kochsalzlésung zu

spllen, wenn Sie anfallig sind.

INHALTSSTOFFE

[Desinfizierende Lésung] Povidon-lod (0.05%) @Borsaure &
[Neutralisations- und Reinigungstablette] Natriumsulfit (2.4 mg/tablette),

Proteolytisches Enzym (8.0 mg/tablette)

[Sptillésung] Wasserstoffperoxid als Konservierungsmittel (0,004 %) @Borsaure @

4y PRECAUCIONES

Para evitar infecciones o dafo graves en
los ojos, siga siempre las instrucciones de
uso.

e Utilice juntos la solucion desinfectante y los
comprimidos neutralizantes y limpiadores.

e Cierre el bote firmemente después de cada
uso.

¢ Utilice siempre los componentes del sistema
cleadew SL junto con el estuche para lentes y
cleadew CareSolution.

« [&] Deseche la cantidad de solucién que
quede 90 dias después de abrir el bote.

¢ No utilice el producto con lentes de contacto
blandas.

¢ No utilice la cleadew CareSolution para
desinfectar o guardar las lentes.

¢ No toque la punta del bote para evitar la
contaminacion.

¢ No se trague la solucién o el comprimido. Si lo
hace, beba inmediatamente agua potable en
abundancia.

Evite el contacto directo con los ojos. Si lo
hubiera, enjuague el ojo con solucién salina
estéril o colirio de inmediato.

* No utilice el comprimido si esta dafiado o
descolorido.

¢ No reutilice la solucion. (La solucion después
del cuidado de la lente estd neutralizada y no
puede desinfectar la lente. Para evitar una
infeccion ocular, no redutilice la solucion).

¢ No utilice el producto después de su fecha de
caducidad.

No utilice el producto si el bote o el
envoltorio estan sucios o dafiados.

 No utilice la solucion si esta turbia o
descolorida.

* No use sus lentes sin antes enjuagarlas con
cleadew CareSolution después de haberlas
desinfectado, limpiado y neutralizado.

* No utilice el producto con otra solucién, otro
comprimido u otro farmaco.

* No utilice agua del grifo para enjuagar sus
lentes o el estuche para lentes.

« [{x] Mantenga fuera del alcance de los nifios.

* Para evitar la contaminacion bacteriana, no
transfiera la solucion desinfectante a otro
recipiente, ni la llene con agua u otra solucion.

. e Utilice un nuevo estuche con cada compra del

producto para evitar la contaminacion.

* Utilice los comprimidos inmediatamente

después de abrir el envoltorio.

D Después de agotar todos los comprimidos

neutralizantes y limpiadores, deseche la
cantidad de solucidn que quede en el bote.

: #Silasolucién se adhiere a la ropa, lave la ropa

inmediatamente con agua.

: e Enjuague con agua la cantidad de solucién

que quede en el lavabo después de cada uso
para evitar manchas en la superficie del
lavabo.

Conserve los productos en un lugar
seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz
solar.

: e Sitiene sintomas como dolor o irritacién

oculares, quitese las lentes inmediatamente y
consulte con su oftalmélogo o un profesional
de la vision.

: ¢ No utilice el producto si es alérgico a

cualquiera de sus ingredientes.

: «No cambie el sistema para el cuidado de sus

lentes de contacto sin antes consultar con su
profesional de la vision.

* En el improbable caso de que la lente se

coloree después del cuidado, no use las
lentes coloreadas.

. eSisele acaba la cleadew CareSolution,

adquiera unidades adicionales de la cleadew
CareSolution.

El acido bodrico es toxico para la
reproduccion y puede reducir la fertilidad
futura si lo toman nifios o dafiar a los bebés si
lo toman mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia. Tenga cuidado y evite el uso
directo de la solucién en el ojo; no la ingiera.
El uso adecuado puede reducir el riesgo; por
lo tanto, este producto puede ser utilizado por
nifios o mujeres embarazadas o lactantes. La
sensibilidad a los productos quimicos difiere
de una persona a otra. Le recomendamos que
enjuague las lentes con suero fisiologico
estéril sin dcido bérico antes de ponérselas si
es susceptible.

INGREDIENTES

[Solucién desinfectante] lodopovidona (0.05%) @Acido bérico @
[Comprimidos neutralizantes y limpiadores] Sulfito de sodio (2.4 mg/comprimido),

Enzima proteolitica (8.0 mg/comprimido)

[Solucién de enjuague] Peréxido de hidrégeno como conservante @

(0,004 %) @Acido bérico

o DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE

ore.

€) RISCIACQUARE LE LENTI

* Posizionare una pastiglia per neutralizzazione e pulizia nell’apposita
scanalatura del corpo della custodia. Assicurarsi di utilizzare I'apposita
custodia. /\La sistemazione della pastiglia in una posizione diversa da
quella specificata puo portare alla mancata neutralizzazione,
provocando una colorazione della lente.

¢ Posizionare le lenti nel portalenti della custodia.

* Riempire il portalenti con soluzione disinfettante fino alla linea segnata.

¢ Chiudere il coperchio della custodia e lasciar agire per almeno quattro

* Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.

* Sollevare le lenti pulite/disinfettate dal supporto. Tenendole con le dita, risciacquare
entrambi i lati con soluzione di risciacquo per almeno 10 secondi.
\Utilizzare sempre cleadew CareSolution per risciacquare le lenti.
Evitare I'uso di soluzioni saline o MPS contententi clorito di sodio come conservante o

disinfettante.

CONSERVARE LE LENTI

¢ Per conservare le lenti, assicurarsi di seguire le istruzioni di ottici specializzati.
¢ Se si desidera indossare le lenti che sono state conservate per 24 ore o piu, si consiglia di
iniziare il trattamento dall’inizio prima di indossarle.

_ PRECAUZIONI

o [[li| Per evitare gravi infezioni o lesioni oculari,
seguire sempre le istruzioni per I'uso.

e Utilizzare sempre insieme la soluzione
disifettante e la compressa pulente.

¢ Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

¢ Usare il sistema cleadew SL sempre e solo
con i suoi componenti, incluso il portalenti e
cleadew CareSolution.

. @Eliminare I'eventuale soluzione rimanente
90 giorni dopo I'apertura del flacone.

¢ Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto
morbide.

* Non utilizzare cleadew CareSolution per
disinfettare o conservare le lenti.

* Non toccare la punta del flacone per evitare
che possa infettarsi.

* Non ingerire la soluzione o le compresse. In
caso diingestione, bere subito acqua in
abbondanza.

« [@)Evitare il contatto con gli occhi. In caso di
contatto, risciacquare immediatamente con
soluzione salina sterile o collirio.

¢ Non utilizzare compresse danneggiate o
scolorite.

¢ Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il
trattamento delle lenti, la soluzione &
neutralizzata e non & piu in grado di
disinfettare. Per evitare infezioni oculari, non
riutilizzare la soluzione).

* Non utilizzare il prodotto dopo la data di
scadenza.

. Non utilizzare il prodotto se il contenitore
o la confezione sono sporchi o danneggiati.
* Non utilizzare la soluzione se non € limpida o

se il colore e sbiadito.

* Non applicare le lenti se non sono state
risciacquate con cleadew CareSolution dopo
la disinfezione, pulizia e neutralizzazione.

¢ Non utilizzare il prodotto con altre soluzioni,
compresse o medicinali.

* Non utilizzare acqua del rubinetto per
risciacquare le lenti o il portalenti.

« [f Tenere fuori dalla portata dei bambini.

* Per evitare la contaminazione batterica, non
trasferire la soluzione disinfettante a un altro
contenitore, né rabboccare lo stesso con
acqua o altri agenti medici liquidi.

e Per evitare rischi di infezione, a ogni acquisto
del prodotto utilizzare un portalenti nuovo.

o Utilizzare le compresse immediatamente
dopo l'apertura della confezione.

¢ Una volta utilizzate tutte le compresse pulenti
e neutralizzanti, gettare la soluzione residua
nel flacone.

e Se la soluzione dovesse finire sugli abiti,
lavare subito con acqua corrente.

¢ Se rimangono gocce di soluzione sul
lavandino, risciacquare con acqua per evitare
che si macchi.

onservare i prodotti in luogo
asciutto a temperatura ambiente, lontano
dalla luce solare.

¢ In caso di sintomi quali dolori o irritazioni agli
occhi, imuovere immediatamente le lenti e
consultare il proprio oculista o uno
specialista.

¢ Non utilizzare in caso di allergia agli
ingredienti del prodotto.

* Non cambiare il sistema di cura delle lenti a
contatto senza aver prima consultato il
proprio specialista.

« Nell'eventualita che la lente risulti colorata
dopo il trattamento, evitare di indossarla.

e All’lesaurimento di cleadew CareSolution,
acquistare nuove confezioni di cleadew
CareSolution.

L’acido borico & tossico per la

riproduzione e puo ridurre la fertilita futura se

assunto da bambini o causare danni a neonati
se assunto da donne in gravidanza o durante

I'allattamento. Fare attenzione ed evitare

I'uso diretto della soluzione negli occhi; non

ingerire. Tuttavia, un uso corretto puo ridurre

sostanzialmente i rischi; pertanto, cleadew SL
puo essere utilizzata dai bambini o dalle
donne in gravidanza o in allattamento. La
sensibilita alle sostanze chimiche varia da
persona a persona. Per i soggetti sensibili, si
consiglia di sciacquare le lenti con soluzione
salina fisiologica sterile senza acido borico
prima di applicarle.

INGREDIENTI

[Soluzione disinfettante] lodopovidone (0.05%) @Acido borico &
[Compresse pulenti e neutralizzanti] Solfito di sodio (2.4 mg/compressa),

Enzima proteolitico (8.0 mg/compressa)

[Soluzione di risciacquo] Perossido di idrogeno come conservante  [STERI @

(0,004%) @Acido borico



Ophtecs

@ NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen, spoelen en bewaren van
harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR SCLERALE CONTACTLENZEN

® PORTUGUES | Instrucdes de utilizagdo

Sistema de desinfecao, limpeza, enxaguamento e armazenamento para
lentes de contacto rigidas permeaveis ao gas (RPG).

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERAIS

® EAAHNIKA | O8nyieg Xpnong

ZOoThua amoAbUaveng, Kadapiopov, EKTTALGNG KAl arToBnKELONG yia
AKAUTTTOUG AEPLOSIATEPATOVG PAKOUG ETTAPNG.

[A ZKAHPOYZ ®AKOYX EMNADHE

® TURKGE | Kullanim Talimatlan

Sert gaz gecirgen kontakt lensler icin dezenfekte etme, temizleme,
durulama ve saklama sistemidir.

SKLERAL KONTAKT LENSLER iCINDIR

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

Lave cuidadosamente as mdos com sabdo neutro antes de manusear as suas lentes
de contacto.

MAUVETE KAAG TA XEPLA OAG LE ATTIO 0ATTOLVL TPV AYYIEETE TOLG PAKOVLG EMAPNS OAG.

Kontakt lenslerinizi tutmadan 6nce ellerinizi yumusak sabunla iyice yikayiniz.

o DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN

* Plaats een tablet voor neutraliseren en reinigen in de aangegeven
positie (gleuf) van de bijbehorende lenshouder. Zorg ervoor dat u alleen
de bijbehorende houder gebruikt. /ADe tablet op een andere positie
dan de aangewezen positie plaatsen, kan tot een mislukte neutralisatie
leiden, met een verkleuring van de lens als gevolg.

¢ Plaats de lenzen in de houders van de bijbehorende lenshouder.

¢ Vul de lenshouder tot de gemarkeerde lijn met de vloeistof voor
desinfecteren.

© Sluit de deksel van de lenshouder en laat deze minstens vier uur staan.

* Controleer of de lenzen en vloeistof helder zijn.

wE
| > &)

€) LENZEN SPOELEN

* Neem de gereinigde/gedesinfecteerde lenzen uit de lenzenhouder. Houd ze op uw
vingers vast en spoel beide kanten met de spoeloplossing gedurende minstens 10
seconden.

/\Gebruik altijd cleadew CareSolution om de lenzen te spoelen.

Vermijd het gebruik van saline of MPS-oplossingen die natrium chloriet bevatten als
conserveringsmiddel of ontsmettingsmiddel.

LENZEN BEWAREN

* Bewaar de lenzen volgens de instructies van uw opticien.
¢ Wanneer de lenzen langer dan 24 uur niet worden gebruikt is het aanbevolen om de lenzen
voor gebruik eerst opnieuw te reinigen en desinfecteren volgens de beschreven methode.

4y VOORZORGEN

€) DESINFECAO, LIMPEZA E NEUTRALIZAGAO

¢ Cologue uma pastilha de limpeza e neutralizacdo na posi¢do especificada
(cavidade) da estrutura do estojo dedicado. Certifique-se de que usa o
estojo dedicado. /\Colocar a pastilha numa posicao diferente da
especificada pode levar a uma neutralizagdo incorreta, resultando na
coloracdo da lente.

¢ Coloque as lentes no suporte de lentes do estojo.

¢ Encha o estojo com solucdo de desinfecdo até a linha marcada.

* Feche a tampa do estojo e deixe-o repousar pelo menos quatro horas.

e Verifique se as lentes e a solugdo estdo limpas.

€) ENXAGUAR LENTES

e Retire as lentes limpas/desinfetadas do suporte. Segure-as com os dedos e limpe os
dois lados com o solugdo de limpeza durante pelo menos 10 segundos.
/\Use sempre o Cleadew CareSolution para enxaguar as lentes.
Evite usar solugdes salinas ou multiusos que contenham clorito de sédio como
conservante ou desinfetante.

GUARDAR LENTES

¢ Para guardar as lentes, certifique-se de que segue as instrugdes dos profissionais de visdo.
* Quando planeia usar lentes que tenham sido armazenadas durante 24 horas ou mais,
recomenda-se comecar o método de tratamento desde o inicio antes de as usar.

4y PRECAUGOES

o AMNOAYMANZH, KAGAPIZMOZ KAl EEOYAETEPQZH

* ToroBeTroTe £va Slokio EE0LBETEPWONG Kal KABAPIGHOL oty
kaBoplopévn Béon (oxlour]) TOL a&u«n SIAHOPPWHEVOL CWUATOG TNG
OnKNG. BsBalweslre ot xpnoluonotarrs v EBIKA enKn AH Tonoesmor]
TOUL 8loKioL Og B€0N BIAPOPETIKA ATTO TNV KABOPIOUEVN UITOPEL va
08NYNOEL OE QVETITUX EEOLBETEPWON, LIE AMOTEAECA TOV XPWHATIOUO
TOUL PaKoL.

 TOTTOBETAOTE TOLG PAKOVLE OTN BACH PAKWY TNG BAKNG.

o [epiOTE TN BrKN LE TO AMOALHAVTIKO SIAALHA LEXPL TN CNUEWHEVN
ypaupn.

. KAsiots TO KATTAKL TNG BAKNG KAl APAOTE TNV Yl TOLAAXIOTOV TEGOEPIG
WPEG.

* EmBePaiwoTte OTL 0l pakoi kal To SlaAvpa ivat siagava.

€) EKNAYZH ®AKON

* MdpTE TOUG KABAPICHEVOLG/ATOAULACHEVOLG PakoLG aroé Tn Bdon pakwy. Kpatnote
TOULG HE Ta SAXTLUAA 0ag kat EEMOVTE Kal TIG VO TTAELPEC HE TO SIAALUA StAAvpa
€KTTALONG YA Tou)\dxlorov 10 SeutepoAerTa.

ANa xpncluonotstre mavta to cleadew CareSolution yia tnv €kmAuon Twv cpava

Aro@UysTe ™m Xpnon aAatoLxwv 5[0)\UHCITUUV 1 SlaAvpAaTwy MPS ta oroia TepIEXOLY
XAWPLOLXO VATPLO WG CLUVTNPNTIKO 1 ATTOAVHAVTIKO.

AMNOOHKEYZH ®AKQN

o [la TNV armoBnKELON TWV PAKWY, BERAWOEITE OTI AKOAOULBEITE TIG 08NYIEG TWV EMAYYEALATIWV
OPOAAUIKAG uvsiaq

+‘0Tav OKOTIEVETE VA POPECETE PAKOVG TTOL EXOLV ATTOBNKEVTEL Vi 24 WPEG N TTEPLOCOTEPO,
GLVIOTATAL Va EEKIVAOETE TN GPOVTISA amd TV apxr TPV TOUG POPECETE.

Ay NPODYAAZEIZ

€D DEZENFEKSIYON, TEMIZLEME VE NOTRALIZE ETME

o Ozel kap gdvdesinin belirtilen konumuna (yarik) bir nétralize etme ve temizleme
tableti yerlestiriniz. Ozel kabi kullandiginizdan emin olunuz. /NTabletin belirtilen
konumdan baska bir konuma ayarlanmasi basarisiz notralizasyona yol agarak
lensin renklenmesine neden olabilir.

e Lensleri kabin lens tutucusuna yerlestiriniz.

® Kabi isaretli gizgiye kadar dezenfeksiyon soltisyonu ile doldurunuz.
® Kabin kapagini kapatin ve en az dort saat bekletiniz.

e Camlarin ve sollisyonun temiz olup olmadigini kontrol ediniz.

€) LENSLERi DURULAMA

* Temizlenmis/dezenfekte edilmis lensleri tutucudan aliniz. Parmaklarinizla tutunuz ve her
iki tarafini da en az 10 saniye boyunca temiz durulama ¢ozeltisi ile yikayiniz.
\Lensleri durulamak icin her zaman cleadew CareSolution kullaniniz.
Koruyucu veya dezenfektan olarak sodyum klorit iceren salin veya MPS sollisyonlarini
kullanmaktan kagininiz.

LENSLERiI SAKLAMA

* Lensleri saklamak icin g6z bakim uzmanlarinin talimatlarina uydugunuzdan emin olunuz.
© 24 saat veya daha uzun slire saklanmis lensleri takmayi planlyorsaniz, takmadan 6nce bakima
bastan baslamaniz onerilir.

i|Volg de aanwijzingen voor gebruik
nauwgezet op om mogelijke ernstige infecties
of beschadigingen aan het oog te voorkomen.

* Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de
tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in
combinatie.

o Sluit de fles na gebruik goed.

* Gebruik altijd de componenten van het
cleadew SL-systeem inclusief het lenzenbakje
en cleadew CareSolution.

. @Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het
openen van de fles weg.

¢ Gebruik het product niet voor zachte
contactlenzen.

¢ Gebruik de cleadew CareSolution niet om
lenzen te desinfecteren of te bewaren.

* Voorkom vervuiling en besmetting en raak de
punt van de fles niet aan.

 Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt,
direct veel schoon water drinken.

. Gebruik het product niet rechtstreeks in
uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen,
moeten de ogen direct met een steriele
saline-oplossing of oogspoeling worden
gespoeld.

* Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of
verkleurd.

* Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof

die overblijft na het onderhoud van de lenzen
is geneutraliseerd en kan de lenzen niet
meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet
opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de
ogen).

¢ Gebruik het product niet nadat de
houdbaarheidsdatum is verstreken.

. Gebruik het product niet indien de fles of
verpakking vuil of beschadigd is.

* Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of
verkleurd is.

¢ Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen
en neutraliseren niet zonder de lenzen
eerst met cleadew CareSolution te hebben
gespoeld.

* Gebruik het product niet met een andere
vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.

* Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van
lenzen of de lenshouder.

. Buiten bereik van kinderen houden.

BESTANDDELEN

. ¢ Om hetrisico op bacteriéle besmetting

te voorkomen, dient u de vloeistof voor
desinfecteren in de originele verpakking

te bewaren en geen andere vloeistoffen te
gebruiken zoals water of een andere medische
vloeistof.

- *Voorkom vervuiling en gebruik een nieuwe

lenshouder na iedere aankoop van het product.

: e Gebruik de tabletten direct na het openen van

de verpakking.

. e Gooi resterende vloeistof in de fles weg nadat

alle tabletten voor het neutraliseren en reinigen
zijn gebruikt.

: e Indien vioeistof op uw kleding is gekomen, moet

het direct met water worden weggespoeld.

. e Spoel eventuele resterende vloeistof op de

wasbak of ander oppervlak na gebruik met

water af om vlekken te voorkomen.

Bewaar het product op een droge

plaats bij kamertemperatuur en uit het directe

zonlicht.

* Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg
een oogarts of contactlensspecialist in geval
van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.

: *Gebruik het product niet indien u allergisch

bent voor een van de in het product gebruikte
bestandsdelen.

* Raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist
alvorens van verzorgingssysteem voor
contactlenzen te wisselen.

* In het onwaarschijnlijke geval dat de lens

is verkleurd na het schoonmaken, deze
verkleurde lens niet gebruiken.

. e Wanneer u door uw cleadew CareSolution

raakt, koop dan aanvullende units cleadew
CareSolution.

Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting
en kan bij inname door kinderen de
toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij
inname door zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven, de gezondheid van
baby’s schaden. Wees voorzichtig en gebruik
het niet direct in de ogen; en niet inslikken. Een
juist gebruik kan de risico’s die gepaard gaan
met het product tot een minimum beperken.
Daarom kan dit product gebruikt worden door
kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven. Gevoeligheid voor
chemicalién verschilt per persoon. Indien

u gevoelig bent raden we aan de lenzen te
spoelen in een steriele saline-oplossing zonder
boorzuur alvorens de lenzen te dragen.

[Ontsmettingsvloeistof] Povidon-jodium (0.05%) @Boorzuur @
[Tablet voor neutraliseren en reinigen] Natriumsulfiet (2.4 mg/tablet),

Proteolytische enzymen (8.0 mg/tablet)

[Spoeloplossing] Waterstofperoxide als conserveermiddel (0,004%) @ Boorzuur @

Obedeca sempre as instrucoes de
utilizacdo de forma a evitar infecGes oculares
ou lesdes.

e Utilize a solu¢do de desinfecdo juntamente
com os comprimidos de neutralizacdo
e limpeza.

¢ Feche o recipiente com firmeza apds a
utilizacdo.

¢ Utilize sempre os componentes do sistema
cleadew SL incluindo o estojo das lentes e o
cleadew CareSolution.

« [&])Descarte a solucéo restante 90 dias apds
a abertura do recipiente.

* Nao utilize com lentes de contacto
hidrofilicas.

¢ Ndo utilize o cleadew CareSolution para
desinfetar e armazenar as lentes.

¢ N&o toque na tampa do recipiente de forma a
evitar a contaminac&o.

¢ N&o ingira a solugdo nem os comprimidos.
Caso o fizer, beba imediatamente uma grande
quantidade de agua potével.

. Néo deve ser usado nos olhos. Caso o
fizer, enxague imediatamente os olhos com
solucgdo salina estéril ou colirio.

¢ Ndo utilize comprimidos danificados ou
descolorados.

¢ N&o reutilize a solugdo. (Apds o tratamento
da lente, a solucdo fica neutralizada, o que
impossibilita a respetiva desinfecdo. Para
prevenir a infecdo ocular, ndo reutilize a
solugdo).

¢ Ndo utilize o produto uma vez expirada a data
de validade.

*|®|Na&o utilize o produto se o recipiente ou
embalagem estiverem sujos ou danificados.

¢ Ndo utilize a solugdo se esta estiver turva ou
descolorada.

¢ N&o use lentes que ndo tenham sido
enxaguadas com cleadew CareSolution apos
a desinfecdo, limpeza e neutralizacao.

¢ Ndo utilize o produto juntamente com outra
solugdo, comprimido ou medicamento.

¢ N&o utilize 4gua da torneira para enxaguar as
lentes ou o estojo.

¢ fx/Mantenha fora do alcance das criangas.

 Para evitar a contaminacao bacteriana, ndo
transfira a solucdo de desinfecdo para outro
recipiente, nem o encha com agua ou outra
solucdo.

 Para evitar a contaminacao, utilize o estojo
novo de lentes com cada aquisi¢do.

o Utilize os comprimidos imediatamente apds a
abertura da embalagem.

* Descarte a solucdo restante no recipiente
assim que tiver utilizado todas os
comprimidos de neutralizacdo e limpeza.

 Se salpicar a sua roupa com a solucao, lave
imediatamente com agua.

* Enxague com agua, no lavatdrio e apds cada
utilizacdo, a solucgdo restante no estojo de
forma a que a superficie ndo fiqgue manchada.

rmazene os produtos num local

S peratura ambiente, evitando a luz

solar direta.

¢ Caso sinta dor ou irritagdo nos olhos, retire
imediatamente as lentes e consulte o seu
médico ou profissional da visdo.

¢ N&o utilize o produto caso tenha alergia a
algum dos ingredientes nele contidos.

¢ «Nao altere o sistema de cuidado das lentes

sem consultar previamente um profissional da
visdo.

¢ No caso improvavel de a lente estar colorida
apds o tratamento, ndo use a lente colorida.

¢ Se entretanto ficar sem cleadew
CareSolution, por favor adquira mais
unidades deste produto.

¢ |®] O acido bdrico € toxico para a reproducao
e pode reduzir a fertilidade no futuro se
ingerido por criangas ou prejudicar os bebés
se ingerido por mulheres gravidas ou
lactantes. Tenha cuidado e evite o uso direto
da solucdo no olho; ndo engula. Uma
utilizacdo adequada pode reduzir o risco e
permitir a utilizacdo deste produto por
criangas, mulheres gravidas ou lactantes. A
sensibilidade a produtos quimicos difere de
pessoa para pessoa. Para as mais sensiveis,
recomendamos a limpeza das lentes com soro
fisiolégico estéril sem acido bdrico antes da
respetiva utilizacdo.

COMPOSICAO

[Solugdo de desinfegdo] lodopovidona (0.05%) ®Acido bérico @
[Comprimidos de neutralizagdo e limpeza] Sulfito de sddio (2.4 mg/comprimido),

Enzima proteolitica (8.0 mg/comprimido)

[Solugdo de limpeza] Peréxido de hidrogénio como conservante (0.004%) @Acido bérico @

Ma va ano®LyeTe GORAPEG OPOANUKES
HOAUVOELG N BAGBEG, va akoAouBEiTe TavTa TIG
oBnyieg xpnane.

© XpNowoTiooTe Hagdl To armoAUHAVTIKO SlaAupa
KaL TO SLO0KI0 EEOLBETEPWONG KAl KABAPLOHOU.

© KAgloTe KaAd T QIAAN HETA TN XPAON.

. XpﬂcluoﬂOlElTE TIAVTOTE Ta eEapTAHATa Tou
ouotnuatog cleadew CareSolution,
cLHMEPIAAPBAVOHEVNG TNG BNKNG PAKWV.

@ Arroppupre TUXOV evcmouemvuv Sidhvpa 90
NHEPEG HETA TO AVOLYHA TNG PLAANG.

o Na [ XPNOWOTTOLETAL YIa AAAKOUG (paKOLG
£MaPNG.

* Mnv xpnoworoleite To cleadew CareSolution
YId TV ArmOAVHAVOT 1 ArOBAKELON TWY GAKWV.

*Mnv uyvlisrs T0 pLYXOG TNG PLAANG YIa TNV
anoguyn HOALVONG.

* Mnv katarivete o StdAuvpa n to Siokio. Eav
OLHBEL KATL TETOLO, TILEITE AUECWG HEYAAN
TTOOOTNTA TIOOIOL VEPOL.

Na pnv xpnoluonotslrul [e3¢¢) uatl Eav
ouuBz—:l KATL TETOLO, Esn)\uvsts ausowc To pat
pe orstpo PUOLOAOYIKO OPO 1 KATTOLO
TTapackeLACHA YA OPBANUKES TTAVCELG.

* MnV XPOIHOTIOIEITE TO BIOKIO EQV EXEL POAPEL N
AMOXPWHATIOTEL

. an snclvclxpncluonotsne 0 5lCl7\UHCl (To
slaivpa usm ™ epovTida Twv LPC(KUL)V
sEouGaTspwvsral Kat 6€v uropei va
uno?xuuuvz—:l Toug (pUKOUQ la v aroguyn
HOALVONG TWV uarlwv pnv
£MTAVAXPNOILOTIOLEITE TO SIAALHAY).

© MnV XPNOLOTTOLEITE TO TIPOIOV HETA TNV
nUePopNvia ANENG.

[EMnv xpnouomoleite To Poidv edv N @LEAN 1
n cuokevacia eivat Aepwpévn 1 POApUEVN.

* Mnv Xpnolorotelte To SIaALpA Qv eivatl BoAd
1 €XEL ATIOXPWHATIOTEL

* MnVv popate pakoLG XWPIg va toug Eemlvete
ue cleadew CareSolution usta v
ano)\uuuvon TOV KABAPIOHO Kat TNV
eEoudeTEPWON.

*Mnv xpnotuonotsn‘s TO TIPOIOV ua(t e Ao
Bl1aALUA, BLOKIO 1) PAPHAKEVTIKO OKELACHA.

*Mnv xpncluonotslrs vspo mg Bpucnq yava
EEMAOVETE TOLG PAKOLG N TN BNKN TWV PAKWV.

Na @uAdGCETAl HaKPLA aro TTadIA.

© e T1a TNV amo@uyr BAKTNPIAKAG MOALVONG, 1N

LETAPEPETE TO ATTOAULAVTIKO SIAALUA OE GANO
80xelo, OUTE va TO AVATTANPWOETE HE VEPO 1 LE
AANO LYPO HEGO YIa IATPIKN XPHON.

c ela myv cmoqauyn uo)\uvcnq, xpncluonmens wa

VEQ BrKN PAKWV HE KABE ayopa.

* XpNOWOTIONOTE Ta BOKia AUECWG HETA TO

UVOIVHG ™mg CUOKEUUOIUC

e Apob eEaVTARoETE OAa Ta Slokia

€EOLBETEPWONG KaL KClGClplOuOU amoppiYTe T0
LTTOAOLTTO BIAALHA OTN PLAAN.

© eE4vTo Sl1aAuvpa IPookoANBel ota poLya oag,

TAOVETE QUECWG HE VEPO.

® Zem\OVeTE TO GlaAuua 0L sxsn anoustvst o
Bdon rr)\ucr]q LE VEPO META amTd KABE Xprion yia
va cu'roq:uysrs m 6nuloupvla AEKEBWV OTNV
™G Baong mMbone.

AToBnKeLOTE TA TPOIOVTA OE ENPO
HEPOC, OE Beppokpacia Swpartiov,
amoPeVYOVTAG TO AUECO NALAKO PWG.

* ¢ EQV TAPOUCIACETE CUUMTWHATA OTTWG TTOVO Kat

£PEOIONO OTA PATIA, APAIPECTE AHECWG TOUG
@akoLG 0ag Kat CUHBOLAEVTEITE TOV
o@Baluiatpo oag n Evav emayysApatia
0PBANpKAG LYELAG.

i *Mnv xpnolporoteite o Tpoidy edv elote

AMEPYIKOL OE KATIOIO MO TA CUOTATIKA TTOL
XPMNOILOTTOIOOVTAL OE AUTO.

* Mnv aMAZeTe TO 0LOTNUA PPOVTIBAG PAKWV

EMAPAG XWPIG VA CUUPBOUVAEUTEITE TOV
emayyeApaTia oeOalpKAG LYEIAG oag.

¢ ZTV armiavn TepiTTTwon Tou 0 Pakog eivat

XPWHATIOUEVOG META TN (ppovnéq pnv
(POPECETE TOV XPWHATIOHEVO PAKO.

e Edv oag TeAewoel To cleadew CareSolution,

ayopaoTe EMIMAEOV CLOKELAGIEG cleadew
CareSolution.

. To Bopikd oEu sivat ToElKo yany
uvanapavaq Kat unopsn Va HEWWOEL TN
HEMOVTIKA YOVILOTNTA €AV KATATTOBEL Ard
madid 1 va BAAWEL Ta pwped edv AneBel and
£YKUEG N BNAGoLOEG yuvaiked. MPocEETe Kal
anoLYEeTe TNV anevBelag xpron Touv
SlqAbparoq oto u(’m Mnv To katarmivete. H
owotn xpr]or] pnops:l va uelwcsl Tov Kivéuvo.
Ma 1o Aoyo auTo, auto to npomov urropa va
qucluonomegl arro madan avkusq n
Sn)\aioucsc yuvalksq H sualoencla OE XNUIKEG
ouoieg Slaq)spz-:l arté ATopo og uwuo
Zuvtcxwuue va EKrr}\uvaTs ToUg cpakouq He
otelpo (puclo)\ovlko opo Xwplg BOleO oEL TPV
TOoUug cpopscETs £Qv LTTApxeL MBavoTNTa
gvaiolnoiac.

ZYZITATIKA

[AroAupavTiko siaAupal lwdovxog moBisovn (0,05%) ¥Bopikd 0EL @
[Awokio eEouvbeTépwong kal kaBaplopov] Oewdeg vatplo (2,4 mg/dlokio),

MpwTE0ALTIKO €vZupo (8,0 mg/Siokio)

[AdAvpa ekmAvong] YTiEPOEEiBLo TOL LEPOYOVOL WG CLVTNPENTIKO (0,004%) ¥BopIKO OEL @

Ay UYARILAR

Ciddi goz enfeksiyonlarini veya hasarlarini
onlemek icin her zaman kullanici talimatlarina
uyunuz.

* Dezenfeksiyon soliisyonu ile nétralize edici ve
temizleyici tableti birlikte kullaniniz.

¢ Kullandiktan sonra siseyi sikica kapatiniz.

¢ Her zaman lens kabi ve cleadew
CareSolution da dahil olmak iizere cleadew
SL sistemi bilesenlerini kullaniniz.

-@ Siseyi actiktan 90 glin sonra kalan
sollisyonu atiniz.

¢ Yumusak kontakt lensler igin kullanmayiniz.

 cleadew CareSolution’l lensleri dezenfekte
etmek veya saklamak icin kullanmayiniz.

¢ Kirlenmeyi 6nlemek igin sisenin ucuna
dokunmayiniz.

* Sollizyonu veya tableti yutmayiniz. Eger
yutarsaniz, hemen bol miktarda igme suyu
iciniz.

. Gozlintizde kullaniimamalidir. Sayet
kullanirsaniz, goziintizl derhal steril salin
sollisyonu veya goz yikayicilari ile yikayiniz.

¢ Tablet hasar gérmiisse veya rengi degismisse
kullanmayiniz.

 Soliisyonu tekrar kullanmayiniz. (Lens bakimi
sonrasl sollisyon notralize olur ve lensi
dezenfekte edemez. G6z enfeksiyonunu
onlemek icin sollisyonu tekrar kullanmayiniz).

« Uriinii son kullanma tarihinden sonra
kullanmayiniz.

Sise veya ambalaj kirlenmis veya hasar
gormisse uriind kullanmayiniz.

* Bulaniksa veya rengi degismisse sollisyonu
kullanmayiniz.

* Lensleri dezenfekte ettikten, temizledikten ve
notralize ettikten sonra cleadew
CareSolution ile durulamadan takmayiniz.

o Uriinii baska bir soliisyon, tablet veya
farmasotik ilagla birlikte kullanmayiniz.

e Lensleri veya lens kabini durulamak icin
musluk suyu kullanmayiniz.

* fi) Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayiniz.

* Bakteriyel kontaminasyonu 6nlemek igin
dezenfeksiyon sollisyonunu baska bir kaba
aktarmayiniz, su veya baska bir sivi tibbi
madde ile doldurmayiniz.

o Kirlenmeyi 6nlemek igin her satin alimda yeni
bir lens kabi kullaniniz.

¢ Tabletleri ambalaji actiktan hemen sonra
kullaniniz.

¢ Tiim notralize edici ve temizleme tabletlerini
kullandiktan sonra, sisede kalan sollisyonu
atiniz.

e Sollisyon giysilerinize yapisirsa, hemen suyla
yikayiniz.

 Yikama standinin ylizeyinde lekelenmeyi
onlemek icin her kullanimdan sonra yilkama
standi lizerinde kalan soliisyonu suyla
durulayiniz.

Uriinleri dogrudan giines 1sigindan
koruyarak oda sicakliginda kuru bir yerde
saklayiniz.

* GOz agrisi ve tahrisi gibi belirtiler olusursa,
lenslerinizi derhal ¢ikariniz ve goz
doktorunuza veya bir goz bakim pratisyenine
danisiniz.

e icinde kullanilan bilesenlerden herhangi birine
alerjiniz varsa urtind kullanmayiniz.

* Gz bakim uzmaniniza danismadan kontakt
lens bakim sistemini degistirmeyiniz.

¢ Bakimdan sonra lensin renklenmesi gibi
beklenmedik bir durumda, renkli lensi
takmayiniz.

e Elinizdeki cleadew CareSolution biterse,
litfen ek cleadew CareSolution Uniteleri satin
aliniz.

Borik asit Uremeye karsi toksiktir ve

cocuklar tarafindan icilirse gelecekteki

dogurganligi azaltabilir veya hamile veya
emziren kadinlar tarafindan alindiginda
bebeklere zarar verebilir. Dikkatli olunuz ve
soliisyonu dogrudan gozde kullanmaktan
kacininiz; yutmayiniz. Dogru kullanim riski
azaltir; bu nedenle bu uriin cocuklar veya
hamile ya da emziren kadinlar tarafindan
kullanilabilir. Kimyasallara karsi hassasiyet
kisiden kisiye farklilik gosterir. Hassasiyetiniz
varsa lensleri takmadan 6nce borik asit
icermeyen steril fizyolojik salin ile
durulamanizi 6neririz.

BILESENLER

[Dezenfeksiyon soliisyonu] Povidon-iyot (%0,05) @ Borik asit @
[Notralize edici ve temizleyici tablet] Sodyum siilfit (2,4 mg/tablet),

Proteolitik enzim (8,0 mg/tablet)

[Durulama ¢ozeltisi] Koruyucu olarak hidrojen peroksit (%0,004) &Borik asit @

cleadew
SL

Any serious incident that has occurred

in relation to the device should be reported
to the manufacturer and the competent
authority of the Member State of the EU.
OPHTECS Europe B.V.

Marithaime 20, 6662 WD Elst,

The Netherlands

+31(0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com
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