Ophtecs

ENGLISH | Instructions for Use

FRANGAIS | Meode d'emploi

Disinfecting, cleaning and storing system for rigid gas p ble
contact lenses.

FOR ALL RIGID GAS PERMEABLE CONTACT LENSES
Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses,

€ cLeanin

» Remove each lens from your eye and place iton
wyour palm. Place a few drops of cleadew GP
hydra one on each lens surface and rub 20-30
times with your finger. Rinse each lens
thoroughly for 5 seconds with fresh cleadew GP
hydra one.
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€) DISINFECTING

#Fill the lens case with cleadew GP hydra one and place the
lenses into the lens case. Close the lens case tightly. Soak
lenses for at least 4 hours (or overnight) until ready to wear.

€) RINSING AND WEARING LENSES
*Rinse lenses for 5 seconds with cleadew GP hydra one before wearing.

{} WASHING LENS CASE
+ After the lens care, rinse the lens case with cleadew GP hydra one and allow to air dry.

STORAGE

+Lenses may be stored In the unopened lens case for a maximum of 20 days. if the
lenses are stored for longer, replace with fresh cleadew GP hydra one every 30 days
and before wearing your lenses.

téme de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles
de contact rigides pem'leables au gaz.

POUR TOUS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT RIGIDES PERMEABLES AU GAZ
Blen se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

€ nETTOYAGE

# Retirez chaque lentille de I'ceil et placez-la sur la
paume de votre main. Déposez quelques
gouttes de cleadew GP hydra one sur la surface
de chague lentille et frottez 20 a 30 fois avec
votre doigt. Rincez soigneusement chaque
lentille pendant & secondes avec une solution
neuve cleadew GP hydra one.

) DESINFECTION

» Remplissez I'étui a lentilles avec du cleadew GP hydraone et
placez les lentilles dans I'étui. Fermez bien I'étui. Inmergez
les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures (ou
pendant la nuit) jusqu'au moment de les porter.

€) RINCAGE ET PORT DES LENTILLES

#Rincez les lentllles pendant 5 secondes avec du cleadew GP hydra one avant de
les porter.

) NETTOYER L'ETUI A LENTILLES

* Une fols les lentilles nettoyées, rincez leur étul avec du cleadew GP hydra one et
laissezde séchara l'aln

CONSERVATION

#Les lentilles peuvent &tre conservées dans 'étul non cuvert pendant une durée
maximum de 30 Jours. 5i les lentllles sont conservees plus longtemps, remplacez avec
une solutlon neuve de cleadew GP hydra one tous les 20 jours et avant de porter les

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

gs- und Aufbewahrung: fiir formstabile

ga sdun:hlasslge Kontaktllnsen
FUR ALLE FORMSTABILEN GASDURCHLASSIGEN KOMTAKTLINSEN

Wor demn Kontakt mit den Kontaktinsen reinigen Sie lhre Hande grindlich mit elner
milden Handwaschselfe.

€ reNIGUNG

= Nehmen Sie die Kontaktlinsen aus lhren Augen
und legen Sie sie auf lhre Handfléche. Geben
Sie ein paar Tropfen cleadew GP hydra one auf
die Oberflache der Kontaktlinsen und reiben Sie
20-30-mal mit lhrem Finger. Spilen Sie die
Kontalktlinsen sorgfaltig 5 Sekunden lang mit
frischem cleadew GP hydra one ab.

€) DESINFEKTION

# Fiillen Sie den Kontaktlinsenbehélter mit frischem cleadew
GP hydra one und legen Sie die Kontaltlinsen in den
Kontaktlinsenbehaélter. VerschlieBen Sie den
Kontaktlinsenbehilter fest. Weichen Sie die Kontaktlinsen
mindestens 4 Stunden lang (oder Gber Nacht) ein, bis sie
getragen werden kénnen.

€) SPULEN UND TRAGEN DER LINSEN

= Spillen Sle die Kontaklinsen 5 Sekunden lang mit fischem cleadew GP hydra one,
bevor Sle sle tragen.

Q REINIGEN DES KONTAKTLINSENBEHALTERS

= Spillen Sle nach der Kontaktlinsenpflege den Kontaktinsenbehdlter mit cleadew GP
hydra one aus und lassen Sle Ihn an der Luft trocknen.

AUFBEWAHRUNG
= Die Kontaktlinsen kénnen Im ungedffneten Komak‘tllnsenbehalter maximal 20 Tage lang
ten,

aufbewahrt werden. Wenn Sle die enmichte
tauschen Sle das deadew GP hydra one alle 30 Ta ge und wor dem Tragen lhrer

ESPANOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfeccidn, limpleza y almacenamiento para lentes de
contacto rigidas permeables al gas.

PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO RIGIDAS PERMEABLES AL GAS

Lavese blen las manos con Jabdn neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

€ umpPiEZa

» Retire cada lente de centacto de sucjoy
coldquela en la palma de su mano. Coloque
unas pocas gotas de cleadew GP hydra one en
la superficie de cada lente de contacto y frétela
de 20 a 30 veces con su dedo. Aclare cada
lente de contacto a fondo duranta 5 segundos
con cleadew GP hydra one.

&
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€) DESINFECCION

#Llene el estuche de las lentes de contacto con cleadew GP
hydraone y coloque las lentes de contacto en el estucha.
Cierre el estuche con firmeza. Deje las lentes de contacto en
remojo durante al menos 4 horas (o durante la noche) hasta
que estén listas para usarse.

€) ACLARADO Y USO DE LAS LENTES

# Enjuague laslentes de contacto durante 5 segundos con cleadew GP hydra one antes
de usarlas.

Q COMO LAVAR EL ESTUCHE PARA LENTES

+ Después del culdado de la lente, imple el estuche de las lentes con cleadew GP hydra
oney dele que se seque al alre.

CONSERVACION

#Las lentes de contacto se pueden almacenar en el estuche no ablerto durante un
maximo de 30 dias. 51 las lentes de contacto se almacenan durante mas tlempo,
rellénelo con cleadew GP hydra ene nuevo cada 20 dias y antes de usar sus lentes de

cleadew

ITALIAND | Istruzioni per I'use

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lentl a contatto
rigide gas permeabill.

PER TUTTE LELENTI & CONTATTO RIGIDE GAS PERMEAEILL.

Lavare bene le manl con sapone neutro prima di toccare le lentl.

@ ruLizia

* Rimuovere ciascuna lente dall'occhio e
posizionarla sul palmo della mano. Mettere
alcune gocce di soluzione cleadew GP hydra
one sulla superficie di ciascuna lente e strofinare
20-30 volte con il dito. Risciacquare
accuratamenta ciascuna lente per 5 secondi con
soluzione fresca cleadew GP hydraone.

€) DISINFEZIONE

# Riempire il portalenti con soluzione cleadew GP hydra one e
posizionare le lenti nel portalenti. Chiudere con accuratezza il
portalenti. Immergere le lenti per almeno 4 ore (o per una
notte) fino a quando si & pronti per indossarle.

9 RISCIACQUARE E INDOSSARE LE LENTI

#Risclacquare le lentl per 5 second| con la soluzione cleadew GP hydra one prima
di iIndossarle.
¢ LAVARE IL PORTALENTI

+Dopo |l trattamento della lente, fsclacquare Il portalentl con soluzione ceadew GP
hydra one e lasclare asclugare all'arla.

CONSERVAZIONE

#Le lentl possono essere conservate nel portalent! chiuso per un massime di 30 glornl.
Se le lentl vengono conservate pli a lungo, sostitulre la soluzione con deadew GP
hydra one fresca ognl 20 glomi e prima di Indossare le lentl.

i WARNINGS

+ Do not use cleadew GP hydra one if allergic to any of the ingredients used in cleadew GP

hydra one.

*|f you

tearing, vision changes, or redness of the

ey, remove your lenses |mmed|ahely and consult your eye doctor or an eye care practitioner.

+Do net use cleadew GP hy

with any eye

or other contact lens care products.

i} PRECAUTIONS

E Read this instruction sheet carefully before
using cleadew GP hydra one and keep it
forfuture reference. To avoid eye infections,
always follow the user instructions.

« Do not reuse the solution. The solution
remaining inthe lens case after lens care
cannot sufficiently disinfect the lens. To
prevent eye infection, do not reuse the
solution).

+ After each use, discard any cleadew GP
hydra one solution that remains in the lens
case.

+ Children should not use cleadew GP hydra
‘one by themselves; parents are requested to
be responsible for their daily care.

Discard en{remelmng solution 3 months
after opening the

« Close bottle tightly after use.

* Do not use for soft contact lenses.

» Do not swallow the solution.

* Do not touch the tip of cleadew GP hydra one
to avoid contamination.

+ Do not use cleadew GP hydra one for heat
disinfection.

* Do not use cleadew GP hydra one afterthe
expiry date.

+ Do not use the solution if it is discoloured.

« [&] Do not use cleadew GP hydra one ifthe
tamper seal is damaged or missing.

* Do not use tap water to store and rinse the
lenses.

. Ke=p out of reach of children.

. Z Store products at room temperature,
avoiding direct sunlight.

= To prevent bacterial contamination, do not
transfer the solution to ancther container nor
replenish it with water or other liquid medical
agent.

= Do not use cleadew GP hydra one with an old
lens case.

» Always use the new lens case provided.

» Do not change the contact lens care system
without consulting eye care professional.

« (i} Boric acid is toxic to reproduction and can
reduce future fertility if taken by children ar
harm babies if taken by pregnant or lactating
women. Although this product also contains
beric acid, the amount of boric acid in this
product is ata concentration that does not
pose a health hazard. This product is safe
for use by children and pregnant or lactating
women as long as the product's directions are
followed. Sensitivity to chemicals differs from
person to person. For sensitive individuals,
the recommendation is to rinse the lens with
sterile saline solution before wearing.

INGREDIENTS

cleadew GP hydra one
Folyhexamethylene biguanide
hydrochionide (0.0005%)

e a] &

Hydrogen peroxide as preservative (0.004%)
FBoric acld

lentilles.

% AVERTISSEMENTS

» Me pas utilizer cleadew GP hydra one en cas d'allergie & I'un des ingrédients wtilisés dans
cleadew

hydra one.

*En cas de sensation d'inconfort permanent au niveau des yeux. de changements dans la vision,

ou de rougeurs aux yeux, retirer les lentilles i
ou un spécialiste de soins oculaires.

» Me pas utiliser cleadew GP hydra one &n méme temps qu'un médicament pour les yews ou
qu'un autre produit d'entretien pour lentilles de contact.

i} PRECAUTIONS D'EMPLOI

ire attentivement cette notice avant
d'utiliser cleadew GP hydra one et s'y
référer si besoin par la suite. Afin d'éviter
toute infection ou lésion cculaire, il est
important de suivre les consignes
d'utilisation.

» Me pas réutiliser la solution. {La solution
restant dans I'Stui & lentilles aprés
I'entretien des lentilles ne permet pas de
désinfecter suffisamment les lentilles. Pour
éviter toute infection oculaire, ne pas
réutiliser la solution).

= Aprés chaque utilisation, vider tout restant
de solution cleadew GP hydra one de I'étui
&lentilles.

» Les enfants ne doivent pas utiliser cleadew
GP hydra one seuls ; les parents sont tenus
d'étre responsables des soins quotidiens.

« [Ff] Jeterla solution au bout de 3 mois aprés

ouverture de la bouteille.

= Bien refermer le flacon aprés ouverture.

» Me pas utiliser pour les lentilles souples.

» Me pas avaler la solution.

* Me pas toucher I'embout de cleadew GP
hydra one afin d*éviter la contamination.

» Me pas utilizer cleadew GP hydra one pour
une désinfection & la chaleur.

= Me pas utiliser cleadew GP hy aprés

= Me pas utiliser I'eau du robinet pour
conserver ou rincer les lentilles.
+[§}] Conserver hors de la portée des enfants.

Kontaktlinsen aus.
A

. Sie cleadew ¥
sind.

i

nicht, wenn Sie gegen sinen der Inhaltsstoffe allergisch

= Solten A

der Sicht oder eine Ritung der

Augen auftreten, nehmen Sie safort lhre Kontaktllnsen heraus und gehen Sie zu lhrem

Augenarzt.

- Sie bitte dead nicht

anderen Kontaktlinsen-Pfleg eprodukhen

mit oder

Fi SICHERHEITSHINWEISE

* [ Lesen Sie diese A

1ig, bevor Sie deadew GP h)N‘lla one benu\zeﬂ
und Sie sie zum auf

Um i befolgen

=13 Ranger les produits &
mbiante, & 'abri de la lumigre directe du
seleil.
= Pour viter toute ination b

Sie bitte immer die Gebrauchsenwersungen
«Vewenden Sie die Losung nicht emeut. [Die

nicht mitL spiilen
oderdarin aufbewahren.
. Sie das Produkt auBerhalb der
ichweite von Kindern auf.
+ [1f# Lagem Siedie Produkte bei

Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte

ne jamais transférer la solution dans un
autre récipient, ne jamais ajouter d'eau ou
un autre agent médical liquide.

* Ne pas conserver cleadew GP hydra one
dans un vieil &tui & lentilles.

= Toujours utiliser le nouvel &tuifourni.

= Me pas changer de systéme de nettoyage
des lentilles de contact sans consulter un
professionnel de la vue.

« (5 U'acide borique est toxigue pour la
reproduction et peut réduire la fertilité dans
le futur ='il est absorbe par des enfants ou
nuire aws bébés s°il est absorbé par des
femmes enceintes ou allaitantes. Bien que
«ce produit contienne également de l'acide
borique, la concentration de celui-ci dans le
produit n'implique aucun danger pour la
santé. Ce produit peut étre utilisé en toute
sécurité par les enfants et les femmes
enceintes ou allaitantes, tant que ses

d" sont

.La
differe

|a date de péremption.

= Ne pas utiliser une solution si elle est
décolorée.

« [E] Me pas utiliser cleadew GP hydra one si
e sceau dinviclabilité est déchiré ou
manguant.

é aw produits chi

nach der Li p wer
bleibende Lésung kann die Linse nicht ausrei-
chend

zu vermeiden, \nem'.enden Sie die Lésung nicht
emeut).
« Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die im
i hislt ibende clead

= Um eine bakterielle Verunreinigung zu vermei-
den, diirfen Sie die Lisung nicht in einen ande-
ren Behdhter umfiillen cder mit Wasser oder an-
deren flissigen medizinischen Mittsin auffiillen.

nichtin

GP hydra one-Lésung.
= Kinder soliten cleadew GP hydra one nicht
allein verwender; Eltern werden gebeten, die
tégliche Pflege zu libernehmen.
= 5] Schiitten Sie die Reste der Losung 3
onate nach dem Offnen der Flasche weq.
* Flasche nach fest

Sie cleadew GP hy
alten Kentaktlinsenbehaltem auf
= Benutzen Sie bitte immer den neuen mitgelie-
ferten Kontaktlinsenbehilter.
Sie Ihr
nur nach fachkundiger Beratung.
« [} Borsiure ist fortpflanzungsgefihrdend
und kann bei Einnahme durch Kinder die

= Micht filr weiche Kontaktinsen gesignet.

= Vemschlucken Sie die Lésung nicht.

= Berihren Sie bitte nicht die Spitze der
Flasche von cleadew GP hydra one, um
Verunreinigungen zu vermeiden.

=cleadew GP hydra one istnicht fiir
Hitzedesinfektion gesignet.

= Benutzen Sie cleadew GP hydra one nicht
nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

d'une personnea Iautre Pour les
il

est de
rincer les lentilles avec une solution saline
stérile avant de les metire.

@) INGREDIENTS

cleadew GP hydra one
Chiomydrate de polyheaméthylane
blguanide (0,0005 %]

e a] &

Pérouyde d'hydrogene comme conservateur
{0,004 %)
Fhcide borique

- Sie die Losung nicht, wenn sie ver-
bt ist.

+ ] Benutzen Sie cleadew GP hydra ene nicht,
wenn das Sicherheitssiegel beschidigt ist oder

oder bei Einnahme durch schwangere oder
stillende Frauen das Kind schidigen. Obwohl
dieses Produkt auch Borsiure enthél,
liegt die Menge an Borséurs in dissem
Produkt in einer Konzentration vor, die keine
Gesundheitsgefihrdung darstelit. Dieses
Produkt ist fiir den Gebrauch durch Kinder
sowie schwangere bzw. stillende Frauen
sicher, sofern die Anweisungen des Produkts
befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegen-
ilber Chemikalienist von Parson 2u Person

. Fiiremp
empfiehlt &s sich, die Linse vor dem Tragen
mit steriler Kochsalzlbsung abzuspiilen.

INHALTSSTOFFE

cleadew GP hydra one
Palyhexamethylenbiguanid-
Hydrochiorkd (0,0005 %)

S

als

(0,004 %)
‘FBorsdure

contacto.

i ADVERTENCIAS

«No utilice cleadew GP hydra one si =5 alérgice a cuslquisra de sus ingredientes.

= Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visidn o
enrojecimiento de los ojos, quitese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmélogo o

un especialista en el cuidado de los ojos.

= Mo utilice clead con ningun
&l cuidado de las lentes de contacto.

para los ojos u otros productos para

F PRECAUCIONES

*[J] L=a stentamente este folleto de
instrucciones antes de utilizar cleadew GP
hydra one y gudrdelo para futuras consultas.
Para evitar infecciones en los ojos, siga
siempre las instrucciones del usuario.

« Mo reutilice la solucidn. (La solucidn que
queda en & estuche de las lentes después
de su cuidado no puede desinfectar
suficientemente las lentes. Para evitar una
infeccidn ocular, no reutilice la solucién).

*Deseche cualguier resto de solucién
cleadew GP hydra one que quede en &l
estuche para lentes después de cada uso.

*Los nifios no deben utilizar cleadew GP
hydra one por si mismos; solicitamos
amablemente a los padres que se encarguen
del cuidado diario de las lentes de sus hijos.

» [£]] Deseche la cantidad de solucicn que
quede 3 meses después de abrir & bote.

= Cierre el bate fimmemente después de cada
uso.

= Mo utilice el producto con lentes de contacto
blandas.

= Mo ingiera la solucidn.

= Mo toque la punta de cleadew GP hydra one
jpara evitar la contaminacidn.

Mo utilice cleadew GP hydra one para la
desinfeccién mediante el calor.

* Mo utilice cleadew GP hydra one después
de su fecha de caducidad.

= Mo utilice la solucién si estd descolorida.

* [@] Mo utilice cleadew GP hydra one si el
sello de garantia estd dafiado o falta.

= Mo utilice agua del grife para guardar y
enjuagar sus lentes.

«[fi] Mantenga fuera del akance de los nifios.

«[71F Guarde los productes a temperatura

mbiente, evitando la luz directa del sol

= Para evitar la contaminacién bacteriana, no
transfiera la solucién a otro recipients, nila
rellene conagua u otro agente médico
liquida.

* Mo utilice deadew GP hydra one enun
estuche antiguo para lentes.

» Litilice siempre el estuche nuevo que
acompafia el producto.

* Mo cambie &l sistema para el cuidado de sus
lentes de contacte sin antes consultar con un
profesional de salud ocular

= () El dcido bérico es téxico para la
reproduccion y puede reducir la fertilidad
futura si lo toman los nifios o dafiara los
bebés si lo toman las mujeres embarazadas
o lactantes. Aungue este producto también
contiene dcido bdrico, la cantidad de dcido
bérico en el mismeo estd en una
concentracién que no supone un peligro
para la salud. Este producto puede ser
utilizado sin peligro por nifios y mujeres
embarazadas o en pericdo de lactancia
siempre que s sigan las instrucciones del
producto. La sensibilidad a los productos
quimicos varia de una persona a otra. Para
las personas sensibles, la recomendacicn es
enjuagar las lentes con solucidn salina estéril
antes de usarlas.

INGREDIENTES

cleadew GP hydra one
Hidrockomuro de polinexametiieno
biguanida [0.0005 %

Ermada] &

l AVVERTENZE

«Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degliingredienti utilizzatiin cleadew GP hydra

one.

*In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazioni della visione o

specialista.

il proprio oculista o uno

» Mon utilizzare cleadew GP hydra one con farmaci oculari o altri prodotti per la cura delle kenti a

contatto.

S PRECAUZIONI

] Leggere attentamente questo foglletto
ustrativo prima di utili

=MNon utlllzzere ecqua del rubinetto per
le lenti.

ivydra one & conservarlo per nfenmemo
future. Per evitare infezioni oculari, seguire
sempre le istruzioni per l'uso.

= Mon riutili la soluzione. (La sol
rimasta nel portalenti dopo il trattamenta
delle lenti non & in grado di

« [f7] Tenere fuon dalla portata dei bambini.
. c i prodotti a
mbiente, evitande la luce solare diretta.

= Per avitare la contaminazions batterica,
nan trasferire tale soluzione in un altro

sufficientemente. Per evitare infezioni
oculari, non riutilizzare la soluziona).

+Dopo ogni utilizze, sliminare I'sventuals
soluzione cleadew GP hydra one rimasta
nel portalenti.

= | bambini non devono usare cleadew GP
hydra one da soli; i genitori sono responsabi-
li della loro cura quotidiana.

« |&] Eliminare I'eventuale soluzione rimanente

mesi dopo lapertura del flacone.

= Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

= Mon utilizzare il prodotto con lenti a contatto
morbide.

= Mon ingerire la soluziona.

= Mon toccare la punta di cleadew GP hydra
‘one per evitare la contaminazione.

» Mon utilizzare cleadew GP hydra one per
disinfettare a caldo.

= Mon utilizzare cleadew GP hydra one dopo la
data discadenza.

=Mon utilizzare la soluzione se & scolorita

Mon utilizzare cleadew GP hydra one se

il sigillo antimanomissions & danneggiato o
assente.

lo stesso con
acqua o altri agenti medici liquidi.

= Mon utilizzare cleadew GP hydra one con
portalenti usati.

» Utilizzare sempre il portalenti in dotazione.

= Non cambiare il sistema di cura delle lenti
a contatto senza aver prima consultato uno
specialista.

* & L'acido borico & tossico perla
riproduzione e pud ridurre |a fertilita futura
se assunto da bambini o danneggiare |
bambini se assunto da donne in gravidanza
oin allattamento. Sebbene questo prodotto
contenga anche acido barico, la sua
quantitd & a una concentrazione tale da
non rappresentare un pericolo per la salute.
Questo prodotto & sicuro per l'uso da parte
di bambini & donne in gravidanza o in allatta-
mente, purché vengano seguite le istruzioni.
La sensibilita alle sestanze chimiche varia da
persona a persona. Per i soggett sensibili, si
raccomanda di sciacquare | lenti con soluz-
ione fisiclogica sterile prima di ind: (|

INGREDIENTI

Como C
(0.004 %)
@Acido bdrko

[ hydra ane
Cloridrato d pollesametiiens
biguanide [0,0005%)

s &

Perossido di Idrogeno come conservant (0,004%)
% Acido borlco




Ophtecs

MEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van harde
contactienzen die gas doorlaten.

VOOR ALLE HARDE CONTACTLENZEN DIE GAS DOORLATEN

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

€ ReENIGEN

plaats ze in uw handpalm. Doe een paar
druppels cleadew GP hydra one op elk

lensoppervlak en wrijff 20-30 keer met uw
vinger. Spoel elke contactlens 5 seconden
grondig met verse cleadew GP hydra one.

f » Verwijder de contactlenzen uit uw ogen en

€) DESINFECTEREN

#=\ul de lenshouder met cleadew GP hydra one en plaats de
lenzen in de lenshouder. Sluit de lenshouder goed af. Laat de
contactlenzen tenminste 4 uur (of gedurende de nacht) weken
tot ze klaar zijn om te dragen.

€) LENZEN SPOELEN EN DRAGEN

+ Spoel de contactlenzen 5 seconden met cleadew GP hydra one voor het dragen.

) REINIGEN VAN HET LENZENBAKJE

# Spoel, na het verzorgen van de contactlens, de lenshouder met cleadew GP hydra one
en laat aan de lucht drogen.

BEWAREN

+ Contactienzen kunnen maximaal 20 dagen worden bewaard In de gesloten lenshouder.
Als de contactlenzen langer worden bewaard, ververs dan de cleadew GP hydra one

PORTUGUES | Instrugdes de utilizagio
Sistema de desinfegdo, limpeza e armazenamento para lentes de
contacto rigidas permeavels ao gas (RPG).
PARA TODAS AS LENTES DE CONTACTO RIGIDAS PERMEAVEIS AC GAS

Lave culdadosamente as méos com sabdo neutro antes de manusear as suas lentes
de contacto.

€ umvpPeza

+ Retire cada lente do olho e cologue-a na palma
da méo. Deite algumas gotas de cleadew GP
hydraone em cada superficie da lente
esfregue 20-30 vezes com o seu dedo.
Enxague bem cada lente durante 5 segundos
com o novo cleadew GP hydra one.

€) DESINFEGAD

#Encha o estojo das lentes com cleadew GP hydra one e
cologue as lentes em cada compartimento. Feche bem o
estojo. Mergulhe as lentes durante pelo menos 4 horas (ou
durante a noite) até estarem prontas a usar.

) ENXAGUARE USAR AS LENTES

= Enxague as lentes durante 5 segundos com cleadew GP hydra one antes de utllizar.

@) Lavar 0 ESTOJO

* Apos os culdados com as lentes, enxague oestojo com cleadew GP hydra one e delxe
secarao ar

ARMAZENAMENTO

= As |lentes podem ser armazenadas no estojo fechado por um maxmo de 20 dias. Se as
lentes forem guardadas por mals tempo, substitua por uma solugdo fresca de cleadew

EAMHNIKA | OBnyieg Xpriong

IooTnua unohuuavanq. meuplouou Kal amoSrKELaNG yia AKOUTTTOUG
agpodlanspaTtols Yakovg ETTAPNG.

M& OACYE TOYE AKAMOTOYE AEPIOAIANEPATOYI @AKCYE ENAGHE

MAUVETE KO TA ¥EPIQ Oag JE MO CamoU Tpv ayyiEETE Toug paxois EMaprg oo,

€ xaearimoz

* ApalpeoTs KABE PaKo amd TO LATL oag Katl
ToTeBeTroTE Tov oTny Maidun cac. PiErs
pepikic otayoveg cleadew GP hydraone otnv
eMpavela kA8 pakol kal Tpihts 20-30 popég
WE To SAXTUAG oac. ZeTAUVETE Kahd KABE pakod
yia 5 BeuTepohenTa pe kaBapd cleadew GP
hydra one.

€) ANOAYMANZIH

s [cpiote ™ Brjkn pakuw e cleadew GP hydra one Kka
TomoBeThoTE TOUG (pako g om ankn q)akwv Klelc'l:E KothaL T
enKn Eppar I.0T£ Toug pakolc yia Touhayiotov 4 wpeg (1
&An T viyTa) pExeLva toug EavapopeosTe.

€) EKNAYIH KAl XPHEH ©®AKON

* SEMALVETE TOLE pako LG 1a 5 SEUTEPSAETTA PE To cleadew GP hydra one Tipwy Toug
(POPEDETE.

€ SHKH NAYIHI ®AKON

* META TN QpOovTISa Tuw @akuv, EETADVETE T Brjkn gakibv uE cleadew GP hydra one kot
QPrOTE TN Wl OTEYWOEL 0TOV QEPaL

ANOBHKEYIH

* Ol pakol propo v wa amosnKEUTo IV OV KASWOTH 8K (aKLv yid HEYIOTO BIAoTnua
30 nuepuv. BV oL pakol aDBNKEUTOUY Y10 TEPIOCOTERO XPOWKD SIATTNH,

TORKGCE | Kullarmm Talimatlan

Sert gaz gegirgen kontakt lensler igin dezenfeksiyon, temizlik ve
saklama sistemidir.

TUM SERT GAZ GEGIRGEN KONTAKT LENSLER ICINDIR

Kontakt lenslerinizl tutmadan énce ellerinizl yumusak sabunla Iice wkayniz.

€ TEmizLEME

#Her bir lensi gdziinizden gikanmiz ve avucunuza
yerlestiriniz. Her bir lens yiizeyine birkag damla
cleadew GP hydra one damlatiniz ve
parmagmizla 20-30 kez ovalayimz. Her bir lensi
yenicleadew GP hydraone ile 5 saniye boyunca
iyice durulayimz.

€) DEZENFEKSIYON

=L ens kapini cleadew GP hydra one ile doldurun ve lensleri
lens kabina yerlestiriniz ve lens kabin sikica kapatiniz.
Takmaya hazir olana kadar lensleri en az 4 saat (veya bir gece)
bekletiniz.

€) LENSLERI DURULAMA VE TAKMA
= Takmadan énce lenslerl cleadew GP hydra one lle 5 sanlye boyunca durulayimz.

) LENS KABINI YIKAMA

ﬁlt;eni bakimindan sonra, lens kabin cleadew GP hydra one lle durulayin ve kurumaya
irakiniz.

SAKLAMA

= Lensler agiimamig lens kabinda en fazla 30 giln saklanabilir. Lensler daha uzun stre
saklanirsa, her 30 gtnde bir ve lenslerinizi takmadan ¢nce yeni cleadew GP hydra one

om de 20 dagen en voordat u uw contactlenzen draagt.

Y WAARSCHUWINGEN

bruik cleadew niet indien u

i
hydra one gebruikte bestandsdelen.

i bent voor eenvan de in cleadew GP

= Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval
van aanhoudende last van uw ogen, overmatig tranen, verandering in zicht of rode cgen.

e met dicatie of andere

bruik cleadew nist in

wioor

H% VOORZORGSMAATREGELEN

1] Lees deze aanwijzingen goed door
ahvorens cleadew GP hydra one t= gebruiken
en bewaar ter referentie. Voorkom coginfectie
en volg derhalve altijd de sanwizingen voor
gebruik op.

= Gebruik de vioeistof nlet opnisuw. [De

- Buiten bereik van kinderen houden.

+ /] Bewaar producten op kamertempera-
tuur, vermijd daarbij bloctstelling aan direct
zonlicht.

*0Om nslco op bacteriéle verontreiniging te

de vioeistof niet overbrengen

vlosistof di blijft in de na
het onderhoud van de lenzen kan de lenzen
niet meer voldoende desinfecteren. Gebruik
de vloeistof niet opnisuw. Dit kan leiden tot
infectie van de ogen).

= Gooi na ieder gebruik de in het lenzenbakje
resterende cleadew GP hydra one vioeistof
weg.

= Kinderen mogen cleadew GP hydra one nist
zelf gebruiken; een volwassens moet verant-
woordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging.

= 1] Gooi vioeistof 3 den na

naar e=n andere houdet niet aanvullen met

GP hydra one a cada 30 dias e antes de usar as suas lentes.

i ADVERTENCIAS

= Mo use cleadew GP hydra one se for aléngico a qualquer um dos ingredientes utilizados no

mesmo.

= Caso sinta i nos olhos, |

aleragies de visio ou olhos

wermelhos, retire imedistamente as lentes & consulte o seu médico oftalmologista, optometrista

ou profissional da visdo.
«Ngo d

produtos de cuidado des lentes de contacto.

iy PRECAUGOES

*[T] Leia stentamente esta folha de
instrugfes antes de usar o cleadew GP
hydra ene & guarde-a para referéncia futura.
Para evitar infegfes oculares, siga sempre as
instrugfes de utilizagio.

= Nio reutilize a soluglo. (A solugio que
permanece no estojo da lente apds o

ndo pod

water of een ander= medische vioeistof.

= cleadew GP hydra one niet gebruken met een
oud lenzenbakje.

*Gebruik altijd het nisuwe, bijgeleverde
lenzenbakje.

» Raadpleeg een oogans of contactiensspecialist
alvorens van verzorgingssystesm voor contact-
lenzen te wisselen.

« (&) Boorzuur is schadelijk voor de voortplan-
ting =n kan bijinname door kinderen de

=t openenvan de fles weg.

= Sluit de fles na gebruik goed.

= Gebruik het product niet voor zachte
contactlenzen.

= De vloeistof niet insliken.

= Voorkom vervuiling en besmetting en raak de
punt van cleadew GP hydra one niet aan.
clead: P byl niet WOOr
hitte-desinfectie.

= Gebruik cleadew GP hydra ene nist nadat de
houdbaarheidsdatum is verstreken.

» D vioeistof niet gebruiken als deze verldeurd is.

. @a cleadew GPhydra one nist gebruiken
indien het zegel is beschadigd of ontbreskt.

= Gebruik geen kraanwater voor het bewaren en
sposlen van lenzen.

of bij inname door zwangere wrouwen of vrou-
wen die borstvoeding geven. Ondanks dat

dit product boorzuur bevat, is de concentratie
dermate laag dat het geen gezondheidsrisico
wormt. Daarom kan dit product veilig gebruikt
worden door kinderen en zwangere vrouwen
of wiouwen die borstvoeding geven zolang de
instructies voor juist gebruik van het product
worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemi-
calién verschilt per persoon. Indien u gevoelig
bent, raden we aan de lenzen te sposlen in
een steriele saline-oplossing alvorens de
lenzen te dragen,

BESTANDDELEN

cleadew GP hydra one BT A]
Polyhexamethyleenbiguanide Ermada) @

hydrochioride (0,0005%)

waterstofpercwdde ter conservering (0.004%)
FBoorzuur

suficientemente a lente. Pere prevenir a
infegio ocular, ndo reutilizar a solugia).

* Apés cada utilizagdo, descarte qualquer
soluglo cleadew GP hydra one que
permanega no estojo da lents.

= As criangas ndo devem usar cleadew GP
hydraone sozinhas; os pais sio
responsdveis pelos seus cuidados didrios.

« [E] Deite fora qualquer soluglio restante 3
meses apds a abertura do frasco.

» Feche bem o frasco apds a utilizagio.

=Nio utilize com lentes de contacto
hidrofilicas.

»MNio engula a solugdo.

= MNiotoque na ponta do frasco para evitara
contaminagio.

= Nio utilize o cleadew GP hydra one para
desinfegio com recurso ao calon

= Nio utilize o cleadew GP hydra one apds a
data de validade.

» Mo utilize a solugo se estiver descolorida.

» [&] Mo utilizar o cleadew GP hydra one 52 o
selo estiver danificado cu ausente.

» Mo utilize dgua da tomeira para armazenar &
Enxaguar as lentes.

N INGREDIENTES

cleadew GP hydra one et
Cloridrato de poll-hexametileno @
biguanida (0.0005%)

qualquer medicagio para os olhos ou outros

- Mantenha a solugio fora do akance das
criangas.

«[ 713 a o8 produtos & temp

mbiente, evitando a luz solar direta.

= Para prevenir a contaminagio bacteriana,
ndo transfira a solugdo para outro recipiente,
nem reabastega com dgua ou com outro
agente médico liquido.

» Mo utilize o cleadew GPhydra cne com um
estojo de lentes antigo.

= Litilize sempre o novo estojo de lentes
formecido.

= Nz mude o sistema de tratamento de lentes
de contacts sem consultar um profissional de
cuidados oculares.

« () O dcido bérico & téxico para a
reprodugdo & pode reduzir a fertilidade no

QYTIKATAOTNOTE PE kawvouplo cleadew GP hydra one kaee 30 nuépeg ko pw

(POPECETE TOUG PAKOUG Oag,

B NPOEIACMOIHIEIE

=M ite To

ra one dv EioT pyikol ag i anédTa
GUOTATIKA TTOU )epnoluonowwml oo cleadew GP ilyﬂra one.
«Edw £ ETTipown g muﬂm ahhayég otnv dpaan i
spueporrrm _,_ Tcuc qx:nouq CICK; Kl GUPBOUAEUTETE Tow

opBahpinTpd cag A dvav emayyEApaTa oIS,

. an)pncluonolsrrs o cleadew GP hydra one pafi pe omowimote opSakpks pdppako 1 dkha

TIPOICVT A PROVTIHAG aku Emagrc.

Iy NPODYAASEIL

- AaPACTE MPOCEKTIKA auTd To GOAAS
GBIy TR KPNSCTIONGETE To cleadew
GP hydra ene ko PUAGETE To yio pERhovTIKR
avuqaopu Mot unqum{n orquJ\wmw
hotpaEeu, va akohouBEITE TAVTA TIG
oByieg xprans.

*Mnw EMAVaYPNGIPCTIOIETE T Sm)\uuu [:]
Suahupa Tou Tic 1 07T Brjkn Pakuy
HETA TN 0 TWV Pakuv SEV Hopei va
mo)\upﬂvslsnupnux; Towg tpumouc Mo va
CMTOPUYETE T1) POALVGH Tulv. poT,
snuvu)@noluonolsrrs To Gidhupa).

»MeTd amé kaBe yprion, anoppite To
émi\uun cleadew GP hydra one mou
TpapEveL oTr Bk TOU gakin

+Ta maubid Gev B TPETEL VA YpopomoLoiy
péva Toug To cleadew GP hydra one. o1
yoveis nupunu)\ou\rml v Eivan urmedSuvoL

futuro se ingeride por criangas ou
o8 bebés se ingerido por mulheres gravidas
ou lactantes. Apesar de este produto
também conter dcide bdrico, a sua
concentragio ndo constitui um perigo para a
salide. O produto pode ser utilizado com
seguranga por criangas & mulheres gravidas
ou a amamentar, desde que sejam seguidas
as instrugfes de wtilizagdo. A sensibilidade
aos produtos quimicos varia de pessoa para
pessoa. Mo caso de individuos sensiveis,
recomenda-se a lavagem da lente com uma

* My prioiponosite vepd g Bpuonq namy
cmoenmswn Kulrrwm\uon PRI,
Na rpui\uoom pakpd amd nai.
@ Anoen KELOTE mrrpomm oE
pHoKpaoia Buwpatio, amopelyovTag To
ApETD (oK pug
* M T amodpuy] BakTpiakrs uohmnc pny
HETORERETE To Bidhupa oE dhha Goyeio Kt
Y T uvunhn;xwers HE vepd i) AAhe ypd
pEco yia ATk ypfan.
=My o cleadew v
one jg nu)un em(n POKLN,
TavTa TV bpwa Brjkn
rpunuwnou TapEyETaL
* My ahAdZETe To clotnpa gpoviibag pakin
ETTQRhG xwpu; va ouypouhsunsms

i To Bopmo OEU swmroElmo io Y
avamapayuyT mlunopswu usmslrn

™y Toug rppwn.&a
ArToppiTe TuxS pa 3
I-lfl\'E": METE To dvotypa g ‘PWWI‘:

» Kheiote kakd m (plgi\n usmrnxpr!on. )
*Na un&(pnoluonolslmlym pakakols pakcis
emapfic.

= Mrv katamivers To Sidhupa.

* M ayyileTe To puvxoc TOU deadew GP
hydra ene ya va amopiyeTe TN pdkumarn).
* M pnowonoieite To cleadew GP hydra

one yio Beppuwkr mohuuuwn.

solugdo salina estéril antes da utili

Perdiddo de hidrogénio como conservante [0004%)

#hckio bérico

1e To cleadew GP hydra
METd TV npEpojnvia MEnS.
=Mnw janIHDHDIElTE To Bidhupa edv eivar
AMOYPWHOTIONEVD.
» 5] M xpno\uonolslrs o cleadew GP
hydra ane elvn orppu\néu acpakeias ExEl
ummoore pHopd ) AEmmeL

nmém WL Mam umpa Eav hnqoesl uno
E\musx: n en)\ulouosc \fuw:msc I'Iupo'nm
TIApOVTPoIBY TTERIEKEL Popikd oFU, n
moctTa Popikoy oEos oTo TTpoidv val oe
TETol cuvmwrpwon mou Gev unora\
kivBuvo yia my U\ﬁm. Ta nupo\r rrpouw swm
uclqzu)\zc\nﬂ)epnon ard g mme\muaq [}
BrhdZouaes yuvnikes sdv TenBol o
oérw\sc TOU npowmc H suuwencm ota
);numn 5mzpslm muo og crmpn MNa
QTopD pE EvaICENgin, N GUoTan Eval va
EeriéveTe Tov gakd pe Sidhupa oTeipou
puciohoykob opob T Tov popéosTe.

IYITATIKA

cleadew GP hydra one

WEpO¥ALpIKT Mok [E5apssukevn)
Aryouavien {0.0005%)

sl &

Ile degistiriniz.

i IKAZLAR

lead ‘de biils

hydra one kulra NMayniz.

herhangi birine alerjiniz varsa cleadew GP

= Siirekli gbz rahatsizhdy, agin yagarma, gbrme degigiklikler veya gbzde kizanklk clugursa,
lenslerinizi derhal gikaniniz v géz doktorunuza veya bir géz bakim pratisyenine danigimz.
=cleadew GP hydra one'yi herhangi bir goz ilaci veya diger kontakt lens bakim drinleriyle birlikte

kullanmayimz.

S UYARILAR

cleadew GP hy i
dnce bu talimat sayfasini dikkatlice okuyun
we ileride bagvurmak (zere saklayiniz. Giz
enfeksiyonlanm énlemek igin her zaman
kullanicr talimatlanna uyunuz.

= Solisyonu tekrar kullanmayiniz. (Lens bakimi
sonrasinda lens kabinda kalan soliisyon
Iensl yeterince dezenfekte edemez. Giz

dnlemek igin solil

tekrar kullanmayiniz).

#Her kullanimdan sonra, lens kabinda kalan
cleadew GP hydra one soliisyonunu atine.

= Cocuklar cleadew GP hydra one'yi kendi

giinlilk bakimlanndan sorumlu olr{'mlarl
istenmektedir.
Sigeyi agtiktan 3 ay sonra kalan
solisyonunu atiniz.
= Kullandiktan sonra gigeyi sikica kapatimz.
=Yumugak kontakt lensler igin

* [} Gocukl rig i biryerde

sakleylnlz

%@ Uriinleri dogrudan giineg igigindan
ruyarak oda sicakhginda kuru bir yerde

saklayiniz.

* Bakteriyel kontaminasyonu énlemek igin
soliisyonu bagka bir kaba aktarmayiniz, su
weya baghka bir snitibbi madde ile
doldurmaymiz.

scleadew GP hydra ene'yi eski bir lens kabi
ile kullanmayniz.

*Her zaman yeni verilen lens kabini kullammz.

« Gz bakim uzmanina danigmadan kontakt
lens balkim sistemini degigtimeyiniz.

+ (&} Borik asit iremeye karg toksiktir ve
cocuklar tarafindan igilirse gelecekteki
dogurganhigi azahtabilir veya hamile veya
emziren kadnlar tarafindan icilirse
bebeklere zarar verebilit. Bu

= Soliisyonunu yutmaymiz.

= Kirlenmeyi dnlemek igin cleadew GP hydra
one'nin ucuna dokunmayiniz.

s cleadew GP hydra one'yi 151 dezenfeksiyonu
igin kullanmayiniz.

*Son kullanma tarihinden sonra cleadew GP
hydra one'yi kul Ienmeym .

.Rengl i

= || Koruma etiketi hasarli veya yoksa
l ew GP hydra one'yi kullanmayine.

#Lensleri saklamak ve durulamalk igin muslul
suyu kullanmayiniz.

asit ig ragmen, bu
asit miktan saghk agsmdan tehlike
olugturmayacak bir yogunluktadir. Bu drin,
iiriin talimatlanna uyuldugu siirece gocuklar
we hamile veya emziren kadinlar tarafindan
glivenle kullamlabilir. Kimyasallara karg
hassasiyet kigiden kigiye farklilik gésterir
Hassas kigilerin lensi takmadan Gnce steril
salin soliisyonuyla durulamalan tavsiye
edilir

BILESENLER

Tou YEROYG Py

(0.004%)
@ Bopikd oEG

esdem conycra o 8

Pollneksametiien tguanid
hidrokioror (%0,0005)

Koruyucu olarak Hidrojen peroksit [£0.004)
® Bork asit

cleadew

Arvy serious incident that has occurmed

in relation to the device should bereported
to the manufacturer and the competent
authority of the Member State of the ELL
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